
стр.A-1
КАРДИОЛОГИЧНА КЛИНИКА 06.09.1994

ЕКГ Холтер изследване

Пациент

: КАРДИОЛОГИЧНА КЛИНИКАИме

: Адрес

: Възраст

: Индикации

: Медикаменти

: Ид.N
: Тел.
: Пол

Дата: 06.09.1994
Начало: 12:11
Продължителност: 19:56

Режим на запис: ИЗБИРАТЕЛЕН 2/4 канала
Граници на бради/тахикардия: 40/120 уд/м

Общи резултати от автоматичния анализ
Анализирани: 84127 QRS комплекса Пациентният маркер е задействан: 2 пъти
Артефакти: 0 % от цялото време
Минутна СЧ над 90 уд/м: 3% (00:46) от цялото време

Камерни Надкамерни

общо: 132  <1%
преждевременни: 11  <1%

атипични: 113  <1%

двойки: 4  <1%
R в/у T: 0  <1%

общо: 92  <1%
изолирани: 71  <1%

двойки: 9  <1%

Максимални Минимални Средни

СЧ 112 уд/м  в 07:59/2 54 уд/м  в 01:49/2 71 уд/м
ST канал1 1.44 mm  в 22:25/1 -2.24 mm  в 08:01/2 0.32 mm
ST канал2 0.48 mm  в 13:27/1 -1.12 mm  в 03:57/2 0.00 mm
ST канал3 0.64 mm  в 13:23/1 -2.24 mm  в 08:01/2 0.16 mm
ST канал4 1.76 mm  в 16:08/1 -1.76 mm  в 08:01/2 0.80 mm

Вариативност на СЧ
Продълж. СЧ RR RRн/о RRнорм SDNN SDANN SDindex rMSSD pNN50
часове уд/м ms % брой ms ms ms ms %

Общо 21 71 840 99 83177 115 100 46 24 3.7
от 13:00/1 20 71 846 99 79448 114 99 46 24 3.8

Заключение на лекаря
   Редки атипични камерни. Статистиката е недостоверна.
Няколоко камерни-достоверна.
Надкамерни достоверна.
Епизод надкамерни в 17:16, 18:10,
Дублети камерни  няма. Няколко надкамерни дублета.
В 08:00 ST промени около 1 мм.
Бигеминия в 2 случая.
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